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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2016 года № РЗН 2016/4199

На медицинское изделие
Стол офтальмологический электрический серии "TAVO-xyz” с 
принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
" Консул ьтроникс С.А.", Польша,
Consultronix S.A., ul. Radawicka 58, PL - 30-017 Krakow, Poland

Производитель
’’Консул ьтроникс C.A.", Польша,
Consultronix S.A., ul. Radawicka 58, PL - 30-017 Krakow, Poland

Место производства медицинского изделия 
ul. Radawicka 58, PL - 30-017 Krakow, Poland

Номер регистрационного досье № РД-5630/39789 от 03.12.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 нюня 2016 года № РШ  2016/4199

Лист 1

На медицинское изделие
Стоя офтальмологический электрический серии ”TAVO‘-xyz” и  светаве с 
привадлежяостями:
Состав;
1. Подъемник электромеханический телескопический.
2. Столешница ТАV G -X  - для одного прибора.
3. Столешница TAVO-S - для одного прибора. :
4. Столешница TAVO-b-для Двух приборов.
5. Столешница TAVO-U-для двух приборов, в форме "бшана".
6. Столешница TAVO-V-для трех приборов.
7. Столешница 7 АУО-с- тройная столешница.
Принадлежности:
1. Панель основания металлическая.
2. Пластина металлическая под столешницу.
3. Держатель ДЛЯ компьютера.
4. Держатель для принтера.
5. Держатель для клавиатуры.
6. Ножки под основание.
7. Колеса под основание.
8. Кабель сетевой.
9. Пульт управления.
10. Шурупы для крепежа пульта управления - 2 шт.
11. Винты М6х35 с шайбой для 1фепяения телескопического подьошшка к основанию - 4 шт.
12. Винты М6х20 ДЛЯ крепления столешницы - 4 шт.
13. Предохранители - 2 шт.
14. Ключ шестигранный.
15. Колеса - 4 шт.
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